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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

na dostawę urządzeń medycznych

            Nr sprawy: ZP-209/2021_Zasada konkurencyjności

Zadanie nr 3
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych                                   (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Przedmiot zamówienia – Wideolaryngoskop z wyposażeniem – 2 szt. 

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Wspólny Słownik Zamówień:  33100000-1 - Urządzenia medyczne 
	  L.p
	                Parametry wymagane 
	Parametry graniczne
	Parametr oferowany

	1
	2
	3
	4

	 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nie używane, nie powystawowe ani podemonstracyjne, rok produkcji 2021.
	Tak
	

	 2.
	Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia.
	Tak


	

	 3.
	Aparat umożliwiający wykonania trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery.
	Tak


	

	 4.
	Zasilanie akumulatorowe. Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewniający min. 3 godziny pracy po pełnym naładowaniu.
	Tak


	

	 5.
	Kamera CMOS o rozdzielczości min. 2 Mpixeli z funkcją antifog (podgrzewanie obiektywu).
	Tak


	

	 6.
	Oświetlenie LED o jasności minimum 800 luxów, barwa światła w granicach 4500-5000K.
	Tak


	

	 7.
	Zintegrowany kolorowy monitor o przekątnej min. 3” o rozdzielczości min. 640x480 pikseli, z możliwością obracania w 2 płaszczyznach.
	Tak
	

	 8.
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora przez złącze HDMI lub do komputera poprzez port USB.
	Tak
	

	 9.
	Możliwość rejestracji obrazów na kartach pamięci SD do 32 GB oraz w pamięci wewnętrznej aparatu o pojemności minimum 4 GB.
	Tak
	

	10 .
	W komplecie do aparatu wielorazowe łyżki typu Macintoch minimum w rozmiarach : 2 , 3 i 4.
	Tak
	

	11.
	W komplecie do aparatu łyżki jednorazowe typu Macintoch :  rozmiar  2 – 50 sztuk, rozmiar 3 - 200 sztuk oraz rozmiar 4 - 50 sztuk.
	Tak


	

	12.
	W komplecie metalowa walizka z dedykowanym miejscem na kompletny wideolaryngoskop  oraz  akcesoria (ładowarka + łyżki wielorazowe).
	Tak


	

	13.
	W komplecie akumulator, odpowiednie karty pamięci 32 GB 2 szt. oraz kompatybilna ładowarka 230VAC.
	Tak


	

	14.
	Instrukcja użytkowania w języku polskim.
	Tak


	

	15.
	Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 2 lata.
	≥ 2 lata – 0 pkt

≥ 3 lata – 10 pkt

≥ 4 lata – 20 pkt
	

	16.
	Maksymalna  liczba  2 napraw w okresie gwarancyjnym, trzecia naprawa połączona z wymianą aparatu na całkowicie nowy.
	Tak
	

	17.
	Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku.
	Tak
	

	18,
	Maksymalny czas usunięcia usterki 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	Tak


	

	19.
	Przy wysyłce aparatu do serwisu wykonawcy za wszystkie procedury z tym związane oraz wynikające z tego koszty odpowiada wykonawca.
	Tak
	



Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.


Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2. 


Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru

